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Acrycem Implant Semi (4:1 MINIMIX)     Gebrauchsanweisung 
Semi-permanenter Zement für Anwendungen in der Implantatprothetik 
 

Acrycem Implant Semi ist ein dualhärtender semi-permanenter Befestigungszement und basiert auf multifunktionellen 
Methacrylaten und enthält Zinkoxid.  
Acrycem Implant Semi dient zur Befestigung von implantatgetragenen Kronen und Brücken. Das Material zeigt gute 
elastische Eigenschaften und dichtet auf Grund einer kontollierten leichten Expansion gut ab.  
Geliefert in 4:1 MINIMIX-Spritzen kann Acrycem Implant Semi sehr einfach und komfortabel angewendet werden.  
Es beeinflußt in keiner Weise die Aushärtung von später verwendeten Composit-Zementen und Compositen. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Anwendung 
Vorbereiten der MINIMIX-Spritze  
Der Verschluss der MINIMIX-Spritze wird entfernt 
(wegwerfen, nicht wiederverwenden!) und durch eine 
4:1-Mischkanüle ersetzt. Durch seitliches Verdrehen um 
90° wird die Mischkanüle fixiert. Das Material kann direkt 
aus der Mischkanüle appliziert werden.  

 

Anmerkung:  
Die gebrauchte Mischkanüle dient bis zur nächsten 
Anwendung als Verschluss. Die ersten 2-3 mm des 
aus der Mischkanüle austretenden Materials sollten 
verworfen werden. Dies gilt für jede neue 
Anmischung. 

 
Applikation  
Vor dem Befestigen Abutment und Restauration 
entfetten, reinigen (z.B. mit Alkohol) und trocken. 

Das Applizieren in die Restauration erfolgt unter leichtem 
Druck direkt aus der Mischkanüle. Eine sehr kleine, für 
eine dünne Schicht ausreichende Menge gemischten 
Materials wird in die Innenseite der Restauration 
gegeben und diese nach spätestens  
2 Minuten (Verarbeitungszeit bei 23°C) vorsichtig mit 
leichtem, dann mit festem Druck auf das Implantat 
gesetzt.  
 
Um eine schnelle Fixierung der Restauration zu erhalten 
kann Acrycem Implant Semi an den Randbereichen für 
20 Sekunden je Fläche belichtet werden. Bei 
transluzenten Materialien kann auch durch das Material 
hindurch belichtet werden (40 Sekunden je Fläche).  
Ohne Licht härtet Acrycem Implant Semi im Mund 
innerhalb von ca. 4 Minuten aus.  
Nach der Aushärtung kann der Überschuss entfernt 
werden. 
 
Hinweise  
Wenn die Restauration zu Kontrollzwecken entfernt 
werden muss, diese vorsichtig mit leichtem, 
permanentem Zug entfernen. Ruckartiges Entfernen 
vermeiden! Das Acrycem Implant Semi kann dann sehr 
leicht und meist in einem Stück entfernt werden. Sollten 
noch Reste am Abutment oder an der Restauration 
verbleiben, können diese durch Verblasen mit Wasser 
und Absaugen leicht entfernt werden.  
Anschließend Abutment und Restauration mit einem in 
Alkohol bzw. geeigneten Desinfektionsmittel getränkten 
Wattepellet reinigen und desinfizieren. Gründlich mit 
Wasser spülen und mit Luft trocknen.  
 
Nun kann die Restauration erneut mit Acrycem Implant 
Semi befestigt werden (siehe Applikation).  
 
 

Warnhinweise  
• Kontakt mit der Haut sollte vermieden werden, 

besonders bei Personen, die bekannterweise 
allergische Reaktionen auf Methacrylate zeigen.  

• Bei Haut- und Augenkontakt sofort mit viel Wasser 
waschen.  

• Nach Verschlucken sofort einen Arzt konsultieren.  
• Nicht in Verbindung mit eugenolhaltigen Präparaten 

verwenden, da Eugenol die Aushärtung von Acrycem 
Implant Semi beeinträchtigt. Auch die Lagerung in der 
Nähe von nicht verschlossenen eugenolhaltigen 
Produkten ist schädlich. Bringen Sie daher 
unausgehärtetes Material nicht in Kontakt mit 
eugenolhaltigen Produkten.  

 
Lagerhinweis  
Nicht über 20 °C lagern! Nach Ablauf des Verfalldatums 
nicht mehr verwenden.  
 
Garantie  
DS Dental Supply GmbH garantiert, dass dieses Produkt 
frei von Material- und Herstellfehlern ist. DS Dental 
Supply GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch 
keine implizite Garantie bezüglich Verkäuflichkeit oder 
Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist 
verantwortlich für den Einsatz und die 
bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn 
innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt 
auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige 
Verpflichtung von DS Dental Supply GmbH in der 
Reparatur oder dem Ersatz des DS Dental Supply GmbH 
-Produktes.  
 
Haftungsbeschränkung  
Soweit ein Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist, 
besteht für DS Dental Supply GmbH keinerlei Haftung für 
Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, 
gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, 
besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von 
der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz, handelt.  
 
Für Kinder unzugänglich aufbewahren!  
Nur für den zahnärztlichen Gebrauch 
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